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The attached report describing a weighing machine for penicillin is 
sent to you on loan in the belief that it may be of interest to you. 
Kindly return at your convenience. 
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Be+r. Fenic ill inherit el lung bei der Fa. Severing, Berlin Adlershof 

Neben der Herat ol lung von fltissigem wird in Adlershof seit etwa 6 Monaten 
auch Penicillin in Pulverform fabriziert.Bis kurz vor Pfingsten ’war man 
aber nicht in dor Lage die Pulverraengen genau genug abzpwiegen da die 
Vorrichtung hierzu fehlte.Von einem Berliner Ing, wurde in 1 jehriger 
Arbeit eine Waage entwickelt die es ermoglicht nicht nur genaue Wagungen 
▼on o,2 ng durchzufUhren sondern auch alle Affullarbeiten automatisch 
erledigt. Die anhengende Kurzbescfcreibung erlautert das Wesentliohe. 

Drei Zeichnungen z eigen den prinzipiellen Aufbautjw .(llUckgabe) 

Es exisfiert bis jetzt nur ein Exemplar dieser Waage in Berlin. 

Die Herstellung des Penicillins wird stark forciert und die tagliche 
Produktion schWankt zaischen 6oo und 1 ooo mg.Trockensubstanz. 

Abgeftillt wird in Ampullen von 2o mg. 




1 »y oopy 
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Kurzbeschre ibung der Fenicillinwaage. 
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Die Waage dienfc zum Abwiegen und AbfUllen empf xndlicher Chemikalien, 

insbesondere von Penicillin in Ampul lenglasern oder dergl. 3ie bat eine 

Irapfindlichkeit von o,2 mg und einen Feineinstellbereich von o bis loo mg 

an der Zeigerskala. Durch Ve random und Verschieben des Iaufgewichtes 

lessen sich dann leicht die groberen Werte erzielen.Soweit es die spezi= 

fischen Gewichte zulassen kb'nnen bis zu lo gr auf der Wagschale von 

36 x 55 ram gemdssen werden. S&mtliche ndt den Ghemikalien in Beriihrung kom* 

menden Teile Bindleicht abnehmbar zur Sterilisierung ira Heissluftsterilisa= 

tor und alle Hochglanzpolert. 

yrtK Als Betriebsmittel wird Luft von o, 1 bis o, 2 atii und Strom der im 
Schaltkasten avf 2o Volt herunter transforraiert wird,bei gleichzeitiger 
Gleichrichtung, 

Die Arbeitsweise ist folgende: 

Die auszuwjegende pulwerige Menge wird von einem staubfrei verschlosse= 

nen Glaszylinder aufgenommen der 1 ooo cm Inhalt hat. Der Glaszylinder 

nrandet dicht abgeschlossen in einem ScHitteltrichter mit einstellbarem 

Rieselschlitz.Diese Aufgabevorrichtung ist mit einem Motor gekuppelt 

der eine Klinstliche Unwucbt hat und durch ein Federblech(SchwAngblech) 

die Aufgabevorrichtung schiittelt.Die Unwucbt des Motors jst einstellbar. 

Uxhrend odes FUllprozesses lauft der Motor mit 1 ooo bis 3 ooo/Umdr. pro 

Min., wobei diene Drehzahl leicht regelbar ist. Durch die Unwucbt wird 

die ganze Vorrd.chtung in starke, flihlbare aber nicht sichtbare Schwigungen 

versetzt ohne das der TVaagebalk en beeinflusst wird und die ChemikalAe 

schnell oder Inngsam, in 2 bis 15 sek., je nach der Drehzahl des Motors 

in der eingestollten Grammenge aus dem Glaszylinder duroh den FUIltrichter 

in die Waagschnle fdllt.Ist die ander \feage eingest elite Menge erreicht 

schlagt die Wange aus und schaltet Uber das direkt mit dem Waagebalken 
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verbundene Strahlrohr und den Membrane shelter den Motor dor Auf ga b evo r ri c ht un g 25X1 A 
ab wodureh augeriblehlich dee Riesaln aufhojrt ohne das auch nur die kleinste 
Menge nachfallen Irann, ms die im Fulltrichter eingeiegte Feder yerhiltet. 

Fast gleichieitig damit wird der Majjnet der Aushabevorrichtung durtsh den 
Magnet sehalter singe schaltet*Diese Vorriehtung hebt dei gefllllte Wagschale 
aus dam Waagebalken heraus und scbaltet hierbei den Magnet schalter ein,der 

si i 

0 

uber den Magneth^bel die Greifer zum Ktippen ,d.h. Senkrechtstellen der Waagsehale 

■v 

betatigt. Hierbei lauft die Sehale zwischen zwei einstellbaren La is'Win und * 

gegen 2 Anschlagschrauben, beides am Abgabetrichter*Dieser Trichter hangt 
ebenfalls an einem mit Pnwuchtmotor welcher ununtebrochen Ahrend der ga men 
Betriebszeii diesen Trichter in hochfrquenten Sdiwingungen hglt.Dadureh wird 
die Sehale intenfiv in zwei Richt ungen in Bewegung wersetzt sodass auch die 
feinsten Teilchen der Wgung Staubfrel abrieseln m Kssen unf in ein unten= 
stehendes Reagent glas dder Anpulle durch den schwingeridan Trichter fallt. r 

Nach 2 bis 3 Sek.,je nach der eingestellten Drosselung des Meznbranschalters 
ist dieser Vorgahg beendet.Um Beschadigung des Waagebalkens zu rerhindern 
wird dereelbe autoraatisoh durch ein Gewicht ron 12 gr, ausgelb’st durch den 
Kippy organs, nach unten gehalten und gleiehzeitig das Strahlrohr in Hartlage 
,auch bei entleerter fagsehale stehn bleibt. 

Die lint ere MembrUn des Membeanechalt 8rs geht nun nach unten und schaltet die 
beiden Zugraagnete und sorait auch die Kippvorriehtung aus, die Sehale kommt in 


ihre alte Lag* in den Waagebalken wobei das Strahlrohr zur anderen Seite ehwenkt 

und der Motor fdr die Aufgabeyorrichtung wieder eingesehaltet wird wodureh eihe 

\ ' ■ ■ 

neue Mgung beginnt. 


Je nach der Einetellung des Drosselventils und der Drehzahl des Aufgabemotors 
dauert eine Wagung 5 bis 3o Sek. 

Selbst bei einefi spez, Gewicht von o,o25,wioboi Penicillin, kann die Wage 

i 

3 und mehr Stuntlen ohne Kaehfullung in Betrieb sein# 

! ; 
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